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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列规范。
本规范主要参考了GB2761—2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》中

呕吐毒素的限量要求,GB5009.111—2016 《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀

菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》中酶联免疫吸附筛查法的结果分析方法,以及

LS/T6402—2017 《粮油检验 设备和方法标准适用性验证及结果评价一般原则》中检

出限的计算方法。
本规范为首次发布。
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呕吐毒素快速检测仪校准规范

1 范围

本规范适用于基于免疫层析 (荧光/胶体金)或酶联免疫原理定量检测呕吐毒素快

速检测仪的校准。

2 引用文件

GB2761—2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB5009.111—2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化

衍生物的测定

LS/T6402—2017 粮油检验 设备和方法标准适用性验证及结果评价一般原则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

呕吐毒素快速检测仪 (以下简称检测仪)主要用于测定谷物及其制品中的呕吐毒

素。呕吐毒素 (vomitoxin,VT)主要成分为脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (deoxynivalenol,

DON),属于单端孢霉烯族化合物。
胶体金/荧光免疫层析试纸条/卡应用竞争抑制免疫层析的原理,样品中的呕吐毒素

在层析的过程中与胶体金/荧光标记的特异性抗体结合,从而抑制抗体和硝酸纤维素膜

(nitrocellu-losefiltermembrane,简称NC膜)检测线 (T线)上的呕吐毒素偶联物的

结合,使得检测线显色/荧光强度降低。
酶联免疫试剂盒采用间接竞争ELISA方法,样本中的呕吐毒素酶标呕吐毒素抗原

竞争呕吐毒素的抗体,样本所对应的吸光度值与其所呕吐毒素的含量呈负相关。
检测仪由光源、光路系统、传感器、信号处理系统和数据传输与打印系统组成,配

合专用试剂包 (试纸条/卡)进行使用。如图1所示。

图1 检测仪结构示意图
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