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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》编写而成。

本规范是首次制定的国家计量技术规范。
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钢筋锈蚀测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量钢筋锈蚀程度仪器 (以下简称 “锈蚀仪”)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JGJ/T152—2008 混凝土中钢筋检测技术规程

GB/T50344—2004 建筑结构检测技术标准

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

锈蚀仪是用于测量钢筋锈蚀程度的仪器。

混凝土中钢筋的锈蚀是一个氧化还原的电化学过程,使钢筋形成局部电池,在钢筋

周围形成电位差。锈蚀仪的工作原理是:测量混凝土表面相对于钢筋的电位或表面的电

位梯度,根据钢筋锈蚀过程中产生的电位大小或形成的电位梯度大小,来判断钢筋是否

锈蚀或锈蚀程度。

使用交流电源供电的锈蚀仪工作原理图如图1所示。

图1 交流电源供电锈蚀仪工作原理图

  使用电池供电的锈蚀仪工作原理图如图2所示。
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