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前  言

  本部分全部技术内容为强制性。
《医用电气设备》分为两个部分:
———第1部分:通用和并列要求;
———第2部分:专用要求。
本部分为第2-47部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替YY0885—2013《医用电气设备 第2部分:动态心电图系统安全和基本性能专用要

求》,与YY0885—2013相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了规范性引用文件(见201.2);
———增加了部分术语和定义(见201.3.201、201.3.205、201.3.207~209、201.3.214、201.3.216~
224);

———修改了“连续记录仪”“回放设备”的术语和定义(见201.3.204、201.3.215,2013年版的2.110、

2.103);
———删除了“患者电极”的术语和定义(见2013年版的2.106);
———增加了通用要求(见201.4);
———引入基本性能的概念和要求(见201.4.101);
———补充了 ME设备和 ME系统的分类(见201.6);
———补充了 ME设备的识别,标记和文件(见201.7);
———增加了心律失常算法的要求(见201.12.1.101.1.5.2);
———补充了有可选功能的算法的要求(见201.12.1.101.1.5.3);
———增加了心率、心率变异性或RR间期变异性的要求(见201.12.1.101.2.3.3);
———增加了段-段比对的要求(见201.12.1.101.2.4);
———删除了最小检测信号的要求(见2013年版的51.5.10);
———增加了可编程医用电气系统(PEMS)的要求(见201.14);
———修改了工作状态下跌落试验的坠落高度要求,从75mm改为5cm(见201.15.3.4.2,2013年版

的21.5);
———增加了 ME系统的要求(见201.16);
———删除了电介质强度的要求(见2013年版的20);
———增加了 ME设备和 ME系统的电磁兼容性要求和测试(见202);
———增加了参考文献和术语的索引。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60601-2-47:2012《医用电气设备 第2-47部分:动态心电图

系统的基本安全和基本性能专用要求》。
本部分与IEC60601-2-47:2012的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在“规范性引用文件”一章中,具体调整如下:
● 增加引用了GB4824;
● 用修改采用国际标准的YY9706.102代替IEC60601-1-2:2007。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
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本部分由国家药品监督管理局提出。
本部分由全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会(SAC/TC10/SC5)

归口。
本部分起草单位:上海光电医用电子仪器有限公司、上海市医疗器械检测所。
本部分主要起草人:周远毅、杨永彬、赵扬。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———YY0885—2013。
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引  言

  本部分涉及动态心电图系统的基本安全和基本性能。本部分修改和补充了GB9706.1—2020《医
用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》,以下称通用标准。

本部分的要求优先于通用标准。
有关本部分更重要的要求的“通用指南和原理说明”包含在附录AA中。
本部分中,以星号(*)标记的条款在附录AA中有解释说明。
我们认为了解这些要求不仅有助于正确地运用本部分,而且能及时地加快由于临床实践的变化或

技术发展而修订标准的进程。但是,附录AA不是本部分要求的一部分。
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医用电气设备 第2-47部分:
动态心电图系统的基本安全和基本性能

专用要求

201.1 范围、目的和相关标准

除下列内容外,通用标准的第1章1)适用:

1) 通用标准指GB9706.1—2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》。

201.1.1 范围

替换:
本部分规定了动态心电图系统的基本安全和基本性能的专用要求。
本部分适用于动态心电图系统(以下简称 ME系统)的基本安全和基本性能。
如果某章或某条仅适用于 ME设备或 ME系统,这些章或条的标题和内容会给出明确的声明。如

果没有声明,则该章或条同时适用于 ME设备和 ME系统。
除通用标准的7.2.13和8.4.1外,本部分范围内的 ME设备或 ME系统的预期生理功能的固有危

害不包含在本部分的具体要求中。
注:参见通用标准4.2。

以下类型的系统在本部分的范围内:

a) 可连续记录和分析心电图的系统,并且该系统在对心电图进行完整的重新分析时能给出基本

相同的结果。这个系统可以先记录和储存心电图,然后在一个独立的单元进行分析,或者记录

和分析同时进行。本标准不涉及所用储存媒介的类型。

b) 能够提供连续分析和仅部分或有限记录的系统。该系统不能对心电图进行完整的重新分析。
满足上述任一类型的系统均适用于本部分的安全要求。
如果动态心电图系统提供自动心电图分析,则适用本部分规定的测量和分析功能的最低性能要求。

由GB9706.225《医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求》和

GB9706.227《医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求》所覆盖的

医用电气设备不在本部分的范围内。
本部分不适用于不能对心电图进行连续记录和分析的系统(例如,“间歇事件记录仪”)。

201.1.2 目的

替换:
本部分的目的是规定动态心电图系统的基本安全和基本性能的专用要求。

201.1.3 并列标准

补充:
本部分引用通用标准第2章以及本部分201.2中所列适用的并列标准。

YY9706.102 适 用 第 202 条 修 订 后 的 版 本。GB9706.103—2020、YY9706.108—2021 和

IEC60601-1-10不适用。
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