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射频与微波衰减计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于射频与微波衰减计量器具的量值传递,它包括从主要基本量、
射频与微波衰减计量基准器具、射频与微波衰减计量标准器具直至射频与微波衰减工作

计量器具之间的量值传递关系、量值传递方法和量值传递时的不确定度要求。

2 射频与微波衰减计量基准

2.1 名称及测量范围

名称:射频与微波衰减国家基准;
测量范围:0dB~100dB (10kHz~18GHz);

0dB~90dB (18GHz~40GHz)。

2.2 基准装置的组成

射频与微波衰减国家基准由两套基准装置组成,分别为10kHz~18GHz衰减国家

基准 (宽带衰减国家基准)和18GHz~40GHz衰减国家基准。衰减基准由衰减测量接

收机、信号源、本振源、锁定放大器、核查标准、以及同轴/波导调配器、隔离器组成。

2.3 衰减测量接收机

衰减测量接收机的原理是采用低中频串联替代法,以感应分压器作为参考标准,通

过感应分压器的比值导出被测的衰减量。

A =20lgD2×U1

D1×U2
 (dB)

式中:D1,D2———分别为衰减器设置在参考位置和测量位置时的感应分压器比值;

U1,U2———分别为衰减器设置在参考位置和测量位置时的锁定放大器输出的中

频电压读数。

2.4 基准装置的不确定度

在10kHz~18GHz频段,不确定度:0.002dB+0.0002×AdB (0dB~
80dB),0.05dB (90dB),0.1dB (100dB) (k=2)

18GHz~40GHz频段,不确定度:0.002dB+0.0002×AdB (0dB~70dB),

0.05dB (80dB),0.15dB (90dB) (k=2)

2.5 量值传递方式

计量标准为标准衰减器时,采用直接测量法。
计量标准为衰减标准装置时,采用比较测量法,传递标准是两端接有隔离器的衰

减器。

3 射频与微波衰减计量标准器具

3.1 射频与微波衰减计量标准器具分为衰减标准装置和标准衰减器。
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