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由于气相色谱分析法的描述十分冗长%因此认为如下做法是有用的$一方面制定通用方法%指出所

有常用参数*仪器*产品*方法*公式等方面的详细信息+另一方面制定较为简短的香料特定成分的测定

标准%仅给出有关特定的操作条件$
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范围

本标准规定了用填充柱气相色谱分析香料的通用方法%目的在于测定其中一个特定成分的含量和(

或探求一个特征图像$
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规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款$凡是注日期的引用文件%其随后所有
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小量香料在规定的条件下%在一根装填适当物质的柱上进行气相色谱分析$

必要时用保留指数鉴定不同成分$

用测量峰面积的方法对特定成分作定量测定$
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试剂和产品
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参比物质%对应于待测定或待检出成分$参比物质将在每一有关标准中规定$
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$在一特定的标准中所用的正构烷烃的范围%取决于试验条件

下所涉及成分的保留指数$
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).(

!

测试混合物!制备一个含接近等量比例的下列物质的混合物$

)))苎烯+

)))苯乙酮+

)))芳樟醇+

(

!"

!

#!!"#$

"

%&&'

!

$%&(#"$

!

!$'"




